










簡 便 な高 周 波NMR用 イ ン ピー ダ ン ス整 合 シ ステ ム
基礎工学部 北 岡 良 雄(:豊中4692)
10Tを越 える超伝導磁石の普及 により、核磁気共鳴(NMR)の 実験 も、100MHz～500MHzの高周
波 ・広帯域で行われることが多 くなった。それに伴いNMR装 置 のシステム構成 も融通性が要求 され る
ようになって きた。周波数を広範囲に変化 させてNMRを 行 うのは市販の装置では、高価 であ りかつ難
しい。我々の所では、できるだけ市販のR.F.デ バイスを組み合わせて 目的に応 じた自作のNMR装
置を使用 している。
真空管が必要であった高周波電力増幅器 がMosFETで作れ るようになって、非常 に便利 にな りシス
テム構成 も簡単になった。250MHzぐらいまでは500W、600MHzまでなら100Wの電 力増 幅器が手に入
るようになった。受信機 も前置増幅器 として、低 ノイズ型(2.6dB)の高帯域増幅器(5～500MHz)が開
発され、局部発信器 を使ったスーパーヘテロダイン型NMRシ ステムを採用す ると、周波数を変えると
きの可変部は、局部発信器の周波数のみとなっている。
問題 となるのは、NMRプ ローブのイ ソピー ダソス整合で、広帯域で周波数を変える時に、大 きな障
害となる。周波数の同調をとるだげなら問題はないが、50Ωにイソピー ダソス整合をいかにとるか?
図1に 示すのは1種 類のNMRの プローブを用いて、 コイル及び ケーブル長を変 えて、60～500MHz
の広帯域でイソピー ダソス整合が可能なマ ッチ ソグシステムで ある。
一 ・26一一
電 力分配器(PowerDivider)と方向性結合器(DirectionalCoupler)は、市販 されてお り分配器の①
と③ のisolation(～40dB>がで ぎるだげいいのが望 ま しい。図で ケーブルの長 さxをx+L=n/2・ え
(え:波長)の 条件に近 くなるよ うに変化 させ、方向性結合器 の② にテス ト信号を供給 し、③ に漏れて
来 る信号 が最少にな るよう(分 配器② からみたNMRプ ローブ側のイソピー ダソスが50Ωに整合す る)、
可変 コソデ ソサーを調整する。整合用 コイルは1turn巻に固定 し、同調用 コイルは周波数に応 じて変
える。 この様に して、60MHz～500MHzの任意の周波数で良好 な特性を得ている。
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